
令和５年度の検査結果（1ページ/1ページ）

○出荷分

放射性セシ
ウム134

放射性セシ
ウム137

セシウム
合計値

1 高萩市上手綱 R5.12.7 R5.12.15 NaI
不検出
（<6.9）

32.7 33

2 高萩市上手綱 R5.12.7 R5.12.15 NaI
不検出
（<5.8）

不検出
（<5.7）

<12

3 高萩市秋山 R5.12.19 R6.1.5 NaI
不検出
（<9.4）

不検出
（<9.0）

<18

4 高萩市上手綱 R5.12.21 R6.1.12 Ge
不検出
（<5.04）

51.7 52

5 高萩市上手綱 R5.12.21 R6.1.5 NaI
不検出
（<9.4）

43.5 44

6 高萩市上手綱 R6.1.17 R6.1.18 NaI
不検出
（<8.5）

139 140※

7 高萩市若栗 R6.2.1 R6.2.6 NaI
不検出
（<8.8）

13.6 14

8 高萩市秋山 R6.2.1 R6.2.6 NaI
不検出
（<11.0）

不検出
（<9.4）

<20

9 高萩市秋山 R6.2.16 R6.3.11 NaI
不検出
（<9.0）

不検出
（<8.1）

<17

○NaI：シンチレーションスペクトロメータ（スクリーニング検査：市町村）
○Ge：ゲルマニウム半導体検出器（確定検査：県衛生研究所）

※当該個体の確定検査は実施せず、食用に供しないことを県が確認しています。

○駆除分

放射性セシ
ウム134

放射性セシ
ウム137

セシウム
合計値

1 笠間市中市原 R5.6.2
不検出
（<1.9）

30.7 31

2 鉾田市串挽 R5.8.22
不検出
（<1.8）

7.46 7.5

3 城里町勝見沢 R5.9.1
不検出
（<1.7）

5.48 5.5

4 小美玉市竹原 R5.11.4
不検出
（<1.6）

13.3 13

5 かすみがうら市上志筑 R5.11.16
不検出
（<1.8）

64.3 64

○検査機器：ゲルマニウム半導体検出器（県環境放射線監視センター）
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